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自動体外式除細動器（ＡＥＤ）外の購入 

 

1. 機器構成 

品名 内容 

自動体外式除細動器 日本光電工業株式会社 ＡＥＤ－３１５０ 

電極パッド 
日本光電工業株式会社 Ｐ－７４０ 

２セット 

レスキューセット 
日本光電工業株式会社 ＹＺ－０４３Ｈ３ 

（タオル、はさみ等） 

バッテリーパック 日本光電工業株式会社 ＳＢ－３１０Ｖ 

電極パッド 

日本光電工業株式会社 Ｐ－７４０ 

２セット 

【２年後定期交換分】 

電極パッド 

日本光電工業株式会社 Ｐ－７４０ 

２セット 

【４年後定期交換分】 

バッテリーパック 
日本光電工業株式会社 ＳＢ－３１０Ｖ 

【４年後定期交換分】 

 

2. 納品場所 

所沢市役所建設部公園課 

（設置場所：所沢市カルチャーパーク管理棟） 

 

3. 納入期限 

令和６年５月２４日（金）まで 

 

4. 機器及び付属品の保守について 

通常の管理状態で故障が発生した場合は、受注者の指定する納入業者により速やかに対応すること。 

 

5. その他特記事項 

(ア) 故障、消耗品の補充や交換など機器に対する保守サービスについては、連絡後、概ね 24 時間以

内に対応すること。 

(イ) 電極パッドとバッテリーは交換時期が来たら新しいものと交換し、古いものは回収すること。 

また、交換分の納品は設置場所へ直接行うこと。 

(ウ) 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を使用した場合の電極パットやバッテリー等消耗品については無

償で交換すること。 


